BIURO OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH JANUSZ NOWARA
ZAPYTANIA  DO SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

I   WYJAŚNIENIA  ZAMAWIAJĄCEGO

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 38/2009, 

którego przedmiotem jest : dostawa wyrobów  jednorazowego użytku
 Zamawiający działając jako pełnomocnik 7 Szpitala Marynarki Wojennej  SP ZOZ,

  w dniu : 19/08/2009 otrzymał zapytania dotyczące SIWZ i udzielił następujących wyjaśnień :

	Lp
	Treść zapytania
	Wyjaśnienie zamawiającego

	1. 
	Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety? 
	Nie przewiduje. W dotychczasowej praktyce Zamawiającego nie stosowano podobnego rozwiązania.

	2. 
	Prosimy Zamawiającego o zmianę §6, ust. 1 „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust 3 umowy” na zapis „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % niedostarczonej części dostawy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust 3 umowy”
	Zamawiający jest płatnikiem umowy i dba o zdrowie pacjentów, stąd też zapisy umowy muszą chronić Zamawiającego. W związku z tym Zamawiajacy wymaga spełnienia warunków zawartych w SIWZ.

	3. 
	Pakiet 1, poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. a 100 szt, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości. w razie odmownej odpowiedzi prosimy o możliwość podania ceny z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
	Zamawiający w SIWZ nie określił w jaki sposób winny być pakowane przedmioty opisane w pakiecie 1 poz. 1-4. Stąd też pytanie jest niezasadne

	4. 
	Pakiet 1, poz. 12-13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek trzyczęściowych typu Luer – Lock innych niż opisane w SIWZ, wpisanych w oryginalną instrukcję obsługi pomp Brauna. Tylko wpisanie strzykawek do oryginalnej instrukcji obsługi zapewnia pełną ich kompatybilność z pompą oraz bezawaryjne podawanie leku. Nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach do pomp infuzyjnych dwustronnej skali ora., Norma PN-EN ISO 7886-2 dotycząca strzykawek do pomp infuzyjnych nie narzuca obowiązku posiadania przez strzykawki przeznaczone do pomp infuzyjne obustronnej skali.
	Dopuszcza się strzykawki trzyczęściowe typu Luer-lock wpisanych w oryginalną instrukcję obsługi pomp Brauna pod warunkiem, że strzykawki będą kompatybilne z posiadanymi przez 7SZMW pompami tj.:
Zmawiający posiada pompy strzykawkowe Perfusor Braun, nr serii 16069, 16068, 16139, 12879, 12885, TYP 8714827 (5 szt.) oraz pompę strzykawkową Perfusor Secura FT (duża, 2szt.) nr serii 09202 i 01430, rok produkcji 1992 i jedną sztukę SOVETA nr serii 60-592 rok produkcji 1993r., stąd też Zamawiający wymaga spełnienia SIWZ

	5. 
	Pakiet 1, poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek Luer Lock o poj. 50 ml dla leków wrażliwych na światło bursztynowych z igłą w rozmiarze 2,0 x 30 mm bez filtra. Strzykawki trzyczęściowe 50 ml z zakończeniem typu Luer –Lock w wersji z igłą lub bez w większości przypadków przeznaczone są do stosowania w pompach infuzyjnych. Proponowane przez nas strzykawki firmy Becton Dickinson zostały wkalibrowane przez najważniejszych producentów pomp infuzyjnych, co oznacza, iż ww. strzykawki charakteryzują się równoważnymi parametrami w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego strzykawek w pozycji nr 14. 

W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek o poj. 50 ml z igłami 1,2 x 40 mm pakowanymi osobno z filtrem 5 µm.
	Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na strzykawki bez filtra pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry opisane w SIOWZ zostaną spełnione.

	6. 
	Pakiet 1, poz. 19

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych wykonanych z PTFE z zastawką antyzwrotną (uniemożliwiającą zwrotnemu wypływowi krwi podczas wkłucia) widocznych w USG bez dodatkowego portu do wstrzyknięć. Pragniemy nadmienić, że podczas prowadzenia płynoterapii u dzieci nie zaleca się dostrzykiwania leku przez dodatkowy port boczny, co związane jest z możliwością wystąpienia zapalenie miejsca wkłucia na skutek manipulacji podczas dostrzykiwania leku, a także pękania drobnych naczyń dziecka na skutek podwyższonego ciśnienia w obrębie wkłucia. Pragniemy również ponformować, iż zastosowanie kaniul dożylnych widocznych w USG jest mniej szkodliwe dla osoby wykonującej badania, a przede wszystkim dla małego pacjenta aniżeli równoważne zastosowanie promieni RTG.  
	Zamawiający w swojej strukturze nie posiada oddziału pediatrycznego więc nie leczy dzieci. Stąd też wymaga spełnienia warunków zawartych w SIWZ. 

	7. 
	Pakiet 1, poz. 20 – 21, 23- 26

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych wyposażonych w zastawkę antyzwrotną jako równoważnego rozwiązania do filtra hydrofobowego, zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi podczas wkłucia.
	Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na kaniule wyposażone w zastawkę antyzwrotną jako równoważne rozwiązanie do filtra hydrofobowego, która ma zapobiegać zwrotnemu wypływowi krwi podczas wkłucia

	8. 
	Pakiet 1, poz. 20 – 21, 23- 26

2. Czy pod pojęciem „badań laboratoryjnych biokompatybilności materiału, z którego zostały wykonane kaniule” Zamawiający ma na myśli badania kliniczne lub laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność materiału, z którego wykonano cewnik kaniuli zawierające informację o ilości przypadków zakrzepowego zapalenia żył u ludzi wywołanych poprzez kontakt z cewnikiem kaniuli?
	Pod pojęciem ,,badań laboratoryjnych biokompatybilności materiału, z którego zostały wykonane kaniule" rozumie ,,badania laboratoryjne biokompatybilności materiału, z którego zostały wykonane". Nie musi być informacji dotyczących ilości przypadków zakrzepowego zapalenia żył u ludzi wywołanych poprzez kontakt z cewnikiem kaniuli. Istotny jest materiał z jakiego został wykonany.


	9. 
	Pakiet nr 2

Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencję a także mając na uwadze oszczędne dysponowanie środkami publicznymi wyrazi zgodę na podział pakietu na dwa odrębne zadania tworząc je z dotychczasowych pozycji 1-5  oraz  6-10 ? 

Proponowany podział produktów ze względu na ich zastosowanie umożliwi większej ilości Wykonawców złożyć ważne konkurencyjne oferty. 
	Zamawiający wymaga spełnienia warunków zawartych w SIWZ.

	10. 
	Pakiet nr 2 poz 1i 3 

Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska wymagając aby produkty były pirogenne? Produkty takie wywołują stany gorączkowe. Wydaje się, że zamawiane produkty powinny być niepirogenne.
	W opisie przedmiotu zamówienia faktycznie pojawiła się oczywista omyłka pisarska. Produkty opisane w pakiecie 2 poz. 1 i 3 winny być niepirogenne.

	11. 
	Pakiet nr 2 poz 1i 3

Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby cały kompletny aparat (komora kroplowa wraz z drenem) był wolny od ftalanów. Wątpliwość taka pojawia się w związku z zapisem aby dren  nie zawierał ftalanów. Zapis taki można zinterpretować, że wymóg ten nie dotyczy komory kroplowej. 
	Zamawiający wymaga aby kompletny aparat do przetaczania płynów infuzyjnych był wolny od ftalanów.

	12. 
	Umowa § 4ust 1

Wnosimy o zmianę zapisu na : ( …) jeżeli Wykonawca trzykrotnie nie wymieni zakwestionowanego wadliwego przedmiotu zamówienia w terminie 10 dni od daty zgłoszenia reklamacji (…)
	Zamawiający wymaga spełnienia warunków zawartych w SIWZ

	13. 
	Umowa § 6ust 4

Wnosimy o zmianę zapisu  dotyczącego wysokości kary umownej z 10% na 5%
	Zapis chroni interes Zamawiającego, stąd też Zamawiający wymaga spełnienia wymagań zawartych w SIWZ.

	14. 
	Pytanie 1:

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Pakietu 2 pozycje 1, 2 i 3 zawierające aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych,  aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru ocż i aparaty do przetaczania krwi w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet 2a) i umożliwi składanię ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.


Na rynku polskim istnieją firmy, które produkują wspomniany asortyment nie produkując jednocześnie pozostałych produktów zawartych w zadaniu. Firmy te jako specjalizujące się w określonych produktach oferują bardzo konkurencyjne ceny. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.
	Zamawiający wymaga spełnienia warunków zawartych w SIWZ 

	15. 
	Pytanie 2:

Dotyczy Pakietu 2 pozycji 1

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu aparatów do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową o długości min. 55 mm  zgodnie z PN
	Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową  o długości 55mm.

	16. 
	Pytanie 3:

Dotyczy Pakietu 2 pozycji 1 i 3

Zwracamy sie z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby w  aparat do przetaczania płynów infuzyjnych i aparat do przetaczania krwi oraz ich dreny były wolne od ftalanów.

Aktualne przepisy nie nakładają na wykonawcę obowiązku, aby komora kroplowa do przetoczeń była wykonana z tworzywa wolnego od PVC. Pragniemy zwrócić uwagę, że PN-EN ISO 8536-4:2007 „Zestawy jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego” oraz PN-EN ISO 1135-4:2007 „Zestawy do transfuzji do jednorazowego użytku” nie stawiają wymagań producentom, aby komora kroplowa w/w przyrządów nie zawierała PVC. Należy zauważyć, że wymagania zaakceptowane przez Zamawiającego w żaden sposób nie odzwierciedlają wymagań stawianych przez normy. Jednocześnie pragniemy poinformować, że informacją potwierdzającą bezpieczeństwo wyrobu medycznego są dokumenty tj. certyfikat CE, deklaracja zgodności.
	Zamawiający wymaga zaoferowania zestawów pozbawionych ftalanów DEHP, ze względu na szkodliwość DEHP dla zdrowia, w tym płodności, pacjentów i personelu.


Zamawiający nie przedłuża terminu składania.
Data wysłania wykonawcom wyjaśnień SIWZ : 20/08/2009.  

