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7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ 
z Przychodnią nr 1534 SP ZOZ 

Gdańsk 80-305, ul. Polanki 117

Dot.   Przetargu nieograniczonego 
znak sprawy nr 17/2010

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Zamawiający przekazuje wyjaśnienia na zapytania, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców.

Pytanie 1 dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w  poz. III soczewki akrylowej trzyczęściowej sferycznej o zakresie mocy + 10D do +30D w odstępach co 0,5D?

Pytanie 2 dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. IX materiału wiskoelastycznego  o objętości ampułkostrzykawki 0,65ml?

Pytanie 3 dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w odrębny pakiet poz. II w pakiecie 1?

Pytanie 4

(Pakiet 1, poz. I) Czy Zamawiający dopuści soczewkę wolną od aberacji, ale nie korygującą aberacji rogówkowej o następujących parametrach: 

- soczewka jednoczęściowa, tylnokomorowa - stopień uwodnienia 26% - filtr UV - konstrukcja- jednoczęściowa, 2 pełne haptyki - średnica całkowita 12,5 mm - średnica optyczna 6,0mm - właściwości asferyczne, bezaberacyjne - zabezpieczenie przeciw PCO -podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery-wyraźnego progu przeciw PCO 360° na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany na całej części optycznej soczewki) - anulacja 0º - cięcie < 2,5 - implantacja - injector jednorazowy z cardrijem 2.2 - dioptraż od 10-30D (co 0,5D)- optyka dwuwypukła oraz od 0-9 D, (co 1D)- optyka wklęsło-wypukła - współczynnik refrakcji 1,46. 

Pytanie 5

(Pakiet 1, poz. I) Czy Zamawiający dopuści soczewkę posiadającą wartość korygująca aberacje Q= -0,217 μm oraz pozostałe parametry: 

-soczewka jednoczęściowa, tylnokomorowa - stopień uwodnienia 26% - filtr UV - konstrukcja- jednoczęściowa, z zamkniętymi haptykami podpierającymi soczewkę w 4 punktach - średnica całkowita 11,00 mm - średnica optyczna 5,5-7 mm w zależności od mocy optycznej - właściwości asferyczne, aberacyjna skorygowana - zabezpieczenie przeciw PCO - podwójna ostra krawędź na części optycznej - anulacja 0º - stała A 118,3 - cięcie < 2,5 - implantacja - injector jednorazowy z cardrijem 2.2 - zakres dioptrażu od 10-30D (co 0,5D) od -6 do 9 D, (co 1D) , 31,0D do 40,0 D. 
Pytanie 6

(Pakiet 1, poz. II) Czy Zamawiający dopuści soczewkę asferyczną trzyczęściową hydrofobową silikonową o częściach haptycznych z PMMA o następujących parametrach: 

- średnica optyczna 6,0mm - Średnica całkowita 12,0m - dioptraż od -6,0 D do +6,0D oraz od 32,0D do 36,0D z krokiem co 1,0D ; 7,0 D do 31,0D z krokiem co 0,5D - angulacja 0º 

- współczynnik refrakcji 1,41 - ostra krawędź na części optycznej - implantacja za pomocą pęsety
Pytanie 7

(Pakiet 1, poz. III) Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji nr 3 i utworzy odrębny pakiet? 

Pytanie 8

(Pakiet 1, poz. IV) Czy Zamawiający dopuści soczewkę trzyczęściową wieloogniskową refrakcyjno-dyfrakcyjną o następujących parametrach: 

- materiał części optycznej: silikon - materiał części haptycznej PMMA -średnica optyczna 6,0mm - średnica całkowita 12,0mm - angulacja 0º - współczynnik refrakcji 1,41 - dodatek do bliży +3,5D - dioptraż od 10,0D do 30,0D z krokiem co 0,5D - aplikacja za pomocą pęsety 

Pytanie 9

(Pakiet 1, poz. V) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycję nr V i utworzy odrębny pakiet? 

Pytanie 10

(Pakiet 1, poz. VI) Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu o masie cząsteczkowej 5 mln D, lepkości 1 mln cPs, pozostałe parametry bez zmian? 

Pytanie 11

(Pakiet 1, poz. VII) Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu o stężeniu 2,5%, właściwości kohezyno-dyspersyjne, masie cząsteczkowej 3 mln D, lepkości 1 mln cPs, pozostałe parametry bez zmian? 

Pytanie 12

(Pakiet 1, poz. VIII) Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu o masie cząsteczkowej 6 mln D, lepkości 3,3 mln cPs, pozostałe parametry bez zmian ? 

Pytanie 13

(Pakiet 1, poz. IX) Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu o stężeniu 2,5%, właściwości kohezyno-dyspersyjne, masie cząsteczkowej 3 mln D, lepkości 1 mln cPs? 

Pytanie 14

(Pakiet 5, poz. 4) Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji przepływu aspiracyjnego pompy perystaltycznej 0-50 ml/min? 

Pytanie 15

(Pakiet 5, poz. 5) Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji podciśnienia 0-600 mmHg przy pompie perylstatycznej jak i przy pompie Venturii? 

Pytanie 16

(Pakiet 5, poz. 13) Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości wykonywania oscylacyjnych jednoczesnych ruchów wzdłużnych i poprzecznych tipa w stosunku do osi głowicy? 

Pytanie 17

(Pakiet 5, poz. 14) Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji podciśnienia 0-600 mmHg przy pompie perylstatycznej jak i przy pompie Venturii? 

Pytanie 18

(Pakiet 5, poz. 16) Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji przepływu w trybie fakoemulsyfikacji 0-50 ml/min? 

Pytanie 19

(Pakiet 5, poz. 26) Czy Zamawiający dopuści aparat pracujący w trybie niskotemperaturowej fakoemulsyfikacji z funkcją elektronicznego ustawiania czasu pracy głowicy w następujący sposób: regulacja częstotliwości pulsów w zakresie 0- 40 Hz, czas spoczynku w zakresie od 85 do 99% czasu pracy głowicy? 

Pytanie 20

(Pakiet 5, poz. 27) Czy Zamawiający dopuści aparat nie posiadający systemu modularnej fakoemulsyfikacji z aktywnym schładzaniem pola operacyjnego ? 

Pytanie 21

Pakiet 5, poz. 28) Czy Zamawiający dopuści: 

a) końcówkę 1,15mm, pozostałe bez zmian b) końcówkę 0,9 mm o ścięciu 30º? 

Pytanie 22

(Pakiet 5, poz. 33) Czy Zamawiający dopuści aparat nie posiadający zintegrowanego wewnętrznego zasilania pompy Venturii w sprzężone powietrze. Oferowany aparat posiada wbudowane pompy perylstatyczną i Venturii. Pompa Venturii wymaga zasilania z zewnętrznego źródła sprzężonego powietrza 

Pytanie 23

(Pakiet 5, poz. 34) Czy Zamawiający dopuści aparat nie posiadający systemu zmniejszającego podciśnienie w drenach do zadanej wartości po rozpoznaniu okluzji i upływie zadanego czasu? 

Pytanie 24

(Pakiet 5, poz. 35) Czy Zamawiający dopuści aparat bez regulacji dynamiki pompy perylstatycznej, aczkolwiek z możliwością osobnej regulacji podciśnienia i przepływu. Oferowany aparat umożliwia regulację dynamiki narastania podciśnienia dla pompy perylstatycznej 

Pytanie 25

(Pakiet 5, poz. 36) Czy Zamawiający dopuści witrektom o napędzie pneumatycznym – ostrze gilotynowe o zakresie pracy 0 – 3000 cięć/min? 

Pytanie 26

(Pakiet 5, poz. 37) Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji przepływu w trybie witrektomii 0-50 ml/min? 

Pytanie 27

(Pakiet 5, poz. 38) Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji podciśnienia w trybie witrektomii 0-600 mmHg? 

Pytanie 28

(Pakiet 5, poz. 39) Czy Zamawiający dopuści aparat w którym programowanie trybu pracy witrektomu: irygacja/aspiracja/cięcie lub irygacja/cięcie/aspiracja jest wykonywane z poziomu konsoli aparatu? Oferowany aparat umożliwia niezależną liniową kontrolę aspiracji (np. w kierunku pionowym) oraz liniową kontrolę szybkości ciecia (np. w kierunku poziomym) jednocześnie. 

Pytanie 29

(Pakiet 5, poz. 42) Czy Zamawiający dopuści moc diatermii: 0-8 W? Oferowany aparat umożliwia ponadto wykonanie zabiegu kapsuloreksji RF z maksymalną mocą 9.9 [W] 

Pytanie 30

(Pakiet 5, poz. 43) Czy Zamawiający dopuści aparat bez trybu burst ale za to wyposażony w dwa tryby do wykonania zabiegów przeciwjaskrowych oraz do kapsuloreksji diatermicznej? 

Pytanie 31

(Pakiet 5, poz. 51) Czy Zamawiający dopuści aparat z przewodowym pilotem? 

Pytanie 32

(Pakiet 5, poz. 52) Czy Zamawiający dopuści aparat bez ekranu dotykowego? 

Pytanie 33
(Pakiet 5, poz. 54) Czy Zamawiający dopuści aparat bez zintegrowanego w urządzeniu systemu aktywnej pomocy, w języku polskim, dostępnego dla poszczególnych podprogramów? 

Pytanie 34

(Pakiet 5, poz. 55) Czy Zamawiający dopuści aparat bez eksportu danych za pomocą portu USB? Oferowany aparat umożliwia upgrade oprogramowania sterującego pracą urządzenia za pomocą dedykowanych kart pamięci. 

Pytanie 35

(Pakiet 5, poz. 58) Czy Zamawiający dopuści aparat z oprogramowaniem w języku innym niż polski? 

Pytanie 36

(Pakiet 5, poz. 59) Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością podłączenia i współpracy z urządzeniem video overlay systemu ale nie zintegrowanego z cyfrową platformą obróbki obrazu umożliwiającą nagrywanie, analizę klatka po klatce wykonanych zabiegów, pełną modyfikację wyświetlanych parametrów pracy urządzenia w czasie rzeczywistym oraz tworzenie prezentacji multimedialnych? 

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) z dnia 29 stycznia 2004 r., 

Odpowiadając na pytanie 1, Zamawiający zawiadamia, iż wyraża zgody i wymaga spełnienia zapisów SIWZ.

Odpowiadając na pytanie 2-10, Zamawiający zawiadamia, iż nie wyraża zgody i wymaga spełnienia zapisów SIWZ. Proponowane rozwiązania znacząco odbiegają od potrzeb Zamawiającego.
Odpowiadając na pytanie 11, Zamawiający zawiadamia, iż wyraża zgodę na hialuronian sodu o stężeniu 2,5%, właściwości kohezyno-dyspersyjne, masie cząsteczkowej 3 mln D, lepkości 1 mln cPs, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiadając na pytanie 12, Zamawiający zawiadamia, iż wyraża zgodę na hialuronian sodu o masie cząsteczkowej 6 mln D, lepkości 3,3 mln cPs, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiadając na pytanie 13, Zamawiający zawiadamia, iż nie wyraża zgody i wymaga spełnienia zapisów SIWZ.

Odpowiadając na pytanie 14, Zamawiający zawiadamia, iż wyraża zgodę na zakres regulacji przepływu aspiracyjnego pompy perystaltycznej 0-50 ml/min, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiadając na pytanie 15, Zamawiający zawiadamia, iż wyraża zgodę na zakres regulacji podciśnienia 0-600 mmHg przy pompie perylstatycznej, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiadając na pytanie 16, Zamawiający zawiadamia, iż nie wyraża zgody i wymaga spełnienia zapisów SIWZ.

Odpowiadając na pytanie 17, Zamawiający zawiadamia, iż wyraża zgodę na zakres regulacji podciśnienia 0-600 mmHg przy pompie perylstatycznej, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiadając na pytanie 18, Zamawiający zawiadamia, iż wyraża zgodę na zakres regulacji przepływu w trybie fakoemulsyfikacji 0-50 ml/min, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiadając na pytanie 19-20, Zamawiający zawiadamia, iż nie wyraża zgody i wymaga spełnienia zapisów SIWZ.
Odpowiadając na pytanie 21, Zamawiający zawiadamia, iż wyraża zgodę na propozycje „a” tzn. końcówkę 1,15mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiadając na pytanie 22-24, Zamawiający zawiadamia, iż nie wyraża zgodę, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiadając na pytanie 25-28, Zamawiający zawiadamia, iż wyraża zgodę, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiadając na pytanie 29-36, Zamawiający zawiadamia, iż nie wyraża zgody i wymaga spełnienia zapisów SIWZ.

Zamawiający utrzymuje termin składania ofert, godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.
        KOMENDANT

                                                                                7 Szpitala Marynarki Wojennej

                                                                                z Przychodnią nr 1534 SP ZOZ

                                                                         kmdr dr n. med.
 Włodzimierz Żychliński
AD (058) 5526407                                                                          
