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7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ 
z Przychodnią nr 1534 SP ZOZ 

Gdańsk 80-305, ul. Polanki 117
OTRZYMUJĄ WSZYSCY WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY 
W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Dot.   Przetargu nieograniczonego na:

DZIERŻAWA ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO I DOSTAWA KOMPATYBILNYCH ODCZYNNIKÓW (34/2010)

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęło pytanie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującym brzmieniu:

Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Dot. Pakiet 1. Dzierżawa analizatora immunochemicznego kompatybilnego z odczynnikami określonymi w pakiecie 2, wymagania techniczne

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kompaktowego analizatora 
umożliwiającego instalację i pracę na stole laboratoryjnym? (p.3 tabeli)

2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie analizatora, w którym kalibracja oznaczeń wykonywana będzie częściej niż 4 razy w roku a testy potrzebne na kalibrację zostaną doliczone do oferty? (p. 5 tabeli)

3. Czy Zamawiający może określić koszt podłączenia analizatora do istniejącego w Laboratorium Systemu Informatycznego? (p. 21 tabeli)

Dot. Pakiet 2. Zakup odczynników do wykonywania badań wraz z kontrolami, kalibratorami oraz materiałami zużywalnymi kompatybilnymi z oferowanym analizatorem

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wysyłania  hemoglobiny glikowanej  do innego laboratorium na koszt wykonawcy? 

5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie części kontroli i kalibratorów w postaci liofilizatu?

6. Czy ilość testów  podane w tabeli   obejmują testy konieczne do wykonania kalibracji i kontroli?

7. Czy Zamawiający mógłby określić w jakim reżimie chce kontrolować poszczególne parametry badań?

8. Czy w związku z regulacja art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy dzierżawy analizatora immunochemicznego zapis o dopuszczalności wprowadzenia zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?
Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie:

-    nazwa produktu przy zachowaniu jego parametrów, 

- wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt 
     zmodyfikowany, udoskonalony.

9. Czy w związku z regulacja art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy na zakup i dostawę odczynników do badań immunochemicznych zapis o dopuszczalności wprowadzenia zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?
Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie:

-    sposobu konfekcjonowania
10. Prosimy o wyrażenie zgody na wykonywanie oznaczeń hemoglobiny glikowanej odbywało się poza oferowanym analizatorem jako badanie zlecane na zewnątrz?  Oferent zapewni na swój koszt transport materiału i oznaczanie w renomowanym i certyfikowanym laboratorium oraz przesłanie zwrotne wyników w czasie do 24 godz.,  a w tabeli oferty, dla porównywalności ofert,  ujęty zostanie koszt brutto wykonania tych badań.  Oznaczenia te nie są badaniami pilnymi i dyżurowym i zlecane sę w niewielkich ilościach.  

 

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenia oferty na BNP  lub NT-proBNP?
Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i międzynarodowych towarzystw kardiologicznych zarówno BNP jak i NT-proBNP są klinicznie równocenne w diagnostyce kardiologicznej.  Nie należy preferować wyłącznie jednego parametru, w związku z tym powinna być możliwość złożenia oferty na oba te parametry, a zgoda Zamawiającego zwiększy możliwość złożenia większej liczby ofert i konkurencyjność postępowania

 

12. Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania beta-HCG  prosimy o wyjaśnienie i uściślenie,  czy Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG wyłącznie jako test ciążowy,  czy także jako marker nowotworowy?  

 

13. Prosimy o zgodę na zaoferowanie analizatora o wydajności rzeczywistej 85 ozn./godz..  Wydajność ta jest adekwatna do ilości deklarowanych badań i umożliwi sprawne ich wykonanie w podobnym czasie jak analizator o wydajności podanej w warunkach technicznych.

 

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wykonującego jednocześnie 18 różnych parametrów w jednej serii oznaczeń?

W praktyce z jednej próbki wykonuje się nie więcej niż kilka oznaczeń immunochemicznych.  Nie spotyka się sytuacji klinicznej, która wymagałoby jednorazowo wykonania 20 parametrów immunochemicznych z próbki w jednej serii oznaczeń. Dodatkowo z podanych przez Zamawiającego ilości i rodzaju badań,  jedynie 6 parametrów zlecanych jest w takich ilościach, że uzasadnia to ich ciągłe przebywanie na pokładzie. Pozostałe parametry zlecane są w znikomych ilościach (kilka - kilkanaście w miesiącu), a więc zgodnie z praktyką i ekonomią laboratoryjną mogą być zbierane i oznaczane zbiorczo np. raz w tygodniu w osobnych seriach oznaczeń.  

 

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kilka kalibratorów i kontroli tam gdzie jest to konieczne ze względów produkcyjnych, była  w formie liofilizatów do szybkiej jednorazowej rekonstytucji?
Część kalibratorów i kontroli przygotowanych jest na bazie surowicy ludzkiej, a więc materiale identycznym z próbkami oznaczanymi, co znacząco poprawia jakość uzyskiwanych wyników oraz kontroli wewnętrznej.   W tych przypadkach wymagana jest forma liofilizowana produktów.  Sam proces przygotowania nie jest czasochłonny  - jednorazowo (nie częściej niż raz na miesiąc) wystarczy rekonstytuować zawartość 2 fiolek przy pomocy automatycznej pipety (co zajmuje nie więcej niż 1 minutę),  i tak przygotowany kalibrator / kontrola może już potem być używana przez długi czas w formie płynnej i gotowej do użycia.

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby faktura VAT dostarczana była razem z dostawą zamówionego przedmiotu umowy? – dot. § 3 pkt. 3 wzoru umowy dostawy wg Załącznika nr 5 

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) z dnia 29 stycznia 2004 r., 
Odpowiadając na pytanie 1 Zamawiający zawiadamia, iż wyraża zgodę, pod warunkiem dostarczenia kompatybilnego stołu na którym oferowany analizator będzie umiejscowiony. 
Odpowiadając na pytanie 2 Zamawiający zawiadamia, iż wymaga spełnienia zapisów SIWZ.
Odpowiadając na pytanie 3 W celu oszacowania kosztu podłączenia oferowanego analizatora do istniejącego w laboratorium LSI, proszę skontaktować się z firmą MARCEL będącą jego administratorem.
Odpowiadając na pytanie 4 oraz 10 Zamawiający zawiadamia, iż nie wyraża zgody na wykonywanie hemoglobiny glikowanej jako badania zlecanego na zewnątrz. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dodatkowego analizatora wykonującego to oznaczenie łącznie ze wszystkimi niezbędnymi materiałami potrzebnymi do wykonywania ww. oznaczenia, łącznie z podłączeniem analizatora do LSI, spełniającego parametry graniczne poz. 1, 5, 8, 17, 27-28.
Odpowiadając na pytanie 5 Zamawiający zawiadamia, iż nie wyraża zgody.

Odpowiadając na pytanie 6 
TAK
Odpowiadając na pytanie 7 Zamawiający zawiadamia, iż chce kontrolować poszczególne parametry badań w reżimie koniecznym do uzyskania wiarygodnych wyników badań dla pacjentów.
Odpowiadając na pytanie 8-9 Zamawiający zawiadamia, iż wymaga spełnienia zapisów SIWZ.
Odpowiadając na pytanie 11  
TAK

Odpowiadając na pytanie 12 Zamawiający zawiadamia, iż wymaga spełnienia zapisów SIWZ.

Odpowiadając na pytanie 13 Zamawiający zawiadamia, iż nie wyraża zgody.

Odpowiadając na pytanie 14 Zamawiający zawiadamia, iż wyraża zgodę, pod warunkiem zaoferowania analizatora umożliwiającego załadowanie i wyładowani zestawów odczynnikowych w trakcie pracy analizatora, bez konieczności jego zatrzymywania lub pauzowania.
Odpowiadając na pytanie 15 Zamawiający zawiadamia, iż nie wyraża zgody.

Odpowiadając na pytanie 16 Zgodnie z SIWZ.
Zamawiający utrzymuje termin składania ofert, godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.
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