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7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ 
z Przychodnią nr 1534 SP ZOZ 

Gdańsk 80-305, ul. Polanki 117
Dot.   Przetargu nieograniczonego na: 
dostawę: znak sprawy nr 42/2010
Zadanie 1 Aparat USG Zadanie 2 Rejestratory holtera EKG - 4 szt. Zadanie 3 Rejestratory ciśnienia - 4 szt. Zadanie 4 System do badań wysiłkowych Zadanie 5 Kardiostymulator do czasowej stymulacji.
Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIA DO ZADANIA nr 1

Pytanie 1 dot. SIWZ  – Wymagania techniczne - parametry graniczne -  Zadanie 1  aparat USG, pkt.10

Prosimy o potwierdzenie, iż aparat posiadający funkcję - tzw. Cine Loop dwustopniową (wybór zależy od operatora):

1. Podręczna pojemność 400 obrazów

2. Zawansowana akwizycja sekwencji do 15 000 obrazów 

spełni wymogi Zamawiającego w pkt.10

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zaproponowane rozwiązanie daje Użytkownikowi możliwość wyboru sposobu przeglądania obrazów w pamięci Cine Loop. Taki podział ułatwia prace lekarzom, którzy nie potrzebują zaawansowanych sposobów przeglądania. Niektórzy Użytkownicy po zatrzymaniu obrazu cofają się do kilku-kilkunastu sekund ostatniego badania. Natomiast dzięki takim 2 sposobom, Operator może przeglądać dowolne, wybrane przez siebie fragmenty sekwencji cofając się nawet do 10 minut.

Pytanie 2 dot. SIWZ  – Wymagania techniczne - parametry graniczne -  Zadanie 1  aparat  USG, pkt.11

Zamawiający określa „frame-rate” w trybie B-mode na poziomie 550 obrazów/sek.

Z punktu widzenia fizycznego wielkość „frame-rate” jest uzależniona od ilości kryształów w głowicy, ponieważ prędkość poruszania się fali ultradźwiękowej w ciele pacjenta wynosi średnio 1560 m/s (bez względu na system USG). Ponieważ fala ultradźwiękowa musi przebyć drogę do i od pacjenta (przy założeniu, że obraz będzie obejmował co najmniej 2-3 cm głębokości ciała pacjenta) w określonym czasie  (wymuszonym  właśnie przez prędkość fali w ciele) co pomnożone przez rzeczywistą ilość kryształów powoduje, że taka ilość obrazów jest możliwa do uzyskania tylko w większym niż 1sek. okresie czasu, lub przy założeniu, że głowica ma małą ilość kryształów (lub część kryształów jest  w tym momencie nieaktywna)  przez co zmniejszona jest zsumowana  droga  wszystkich wiązek ultradźwiękowych niezbędnych  do wykonania jednego skanu a co za tym idzie możliwość krótszego czasu akwizycji (czyli większej ilości klatek/sek).

Zaoferowany przez nas aparat  posiada „frame-rate” na poziomie 360 obrazów/sek, natomiast ilość kryształów  np. w głowicy sektorowej  wynosi aż 128. 

W głowicy sektorowej posiadającej tylko 64 kryształy  gdzie ze względu na mniejszą ilość kryształów (a co za tym idzie i mniejszą rozdzielczość) parametr 450 obr/sek może być spełniony, w przeciwieństwie do głowic wysokiej rozdzielczości gdzie bez ograniczenia jakości obrazowania jest trudna do spełnienia.

W związku z tym pytanie brzmi:

Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający „frame-rate” w trybie B-mode 360 obrazów/sek. oraz posiadający „frame-rate” w trybie CD na poziomie aż 350 obr/sek?

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że dzięki takiemu rozwiązaniu Użytkownik będzie miał znacznie szersze możliwości diagnostyczne
Pytanie 3 dot. SIWZ  – Wymagania techniczne - parametry graniczne -  Zadanie 1  aparat  USG, pkt.14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu ultrasonograficznego, który posiada automatyczną analizę i obrys, oraz wyznaczanie parametrów spektrum w czasie rzeczywistym, natomiast nie posiadającego na dzień składania ofert automatycznej analizy i obrysu, oraz wyznaczania parametrów spektrum na obrazie zamrożonym?

Pytanie 4 dot. SIWZ  – Wymagania techniczne - parametry graniczne -  Zadanie 1  aparat USG, pkt.16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu ultrasonograficznego, który na dzień składania ofert nie posiada automatycznej optymalizacji obrazu w trybie Dopplera kolorowego?
Pytanie 5 dot. SIWZ  – Wymagania techniczne - parametry graniczne -  Zadanie 1  aparat  USG, pkt.22

Z technicznego punktu widzenia przesuwanie linii bazowej na obrazie zamrożonym jest nieracjonalne gdyż przesuwanie linii bazowej w przypadku gdy nie występuje aliasing jest nieuzasadnione (nie ma potrzeby przesuwania linii na obrazie zamrożonym kiedy przebieg mieści się w skali), natomiast w przypadku gdy wystąpił aliasing korekcja linii bazowej na obrazie zamrożonym powoduje zniekształcony, nierzeczywisty przebieg, co przekłada się na wysoki błąd pomiarowy. 

W związku z tym zadajemy pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu ultrasonograficznego beż możliwości przesunięcia linii bazowej spektrum na zatrzymanym obrazie skanowania PWD?

Pytanie 6 dot. SIWZ  – Wymagania techniczne - parametry graniczne -  Zadanie 1  aparat  USG, pkt.23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu ultrasonograficznego, posiadającego kilka częstotliwości pracy w trybie drugiej harmonicznej, jednak nie posiadającego na dzień dzisiejszy obrazowania harmonicznego z zastosowaniem inwersji faz

Dopuszczając aparat z powyższym parametrem do przetargu Zamawiający zwiększa możliwość wyboru i zapewnia większą konkurencyjność postępowania bez straty możliwości diagnostycznych.

Pytanie 7 dot. SIWZ  – Wymagania techniczne - parametry graniczne -  Zadanie 1  aparat  USG, pkt.23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie głowicy convex o zakresie  aż 1-8 MHz, pracującej w trybie obrazowania harmonicznego, która na dzień dzisiejszy nie posiada możliwości pracy w trybie inwersji fazy?

Pytanie 8 dot. SIWZ  – Wymagania techniczne - parametry graniczne -  Zadanie 1  aparat  USG, pkt.32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie głowicy endocavitarnej o zakresie 3-9 MHz oraz o kącie skanowania aż 200 stopni?

Jednocześnie pragniemy zauważyć, że taki zakres jest powszechnie stosowany i zupełnie wystarczający w badaniach.

Pytanie 9 dot. SIWZ  

Prosimy o potwierdzenie że załączenie materiałów firmowych, opisu aparatu w języku polskim spełni zapis SIWZ.
Pytanie 10 dot. pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny aparat, którego zakres stosowanych częstotliwości pracy głowic jest większy aniżeli wymagany przez zamawiającego 2-13MHz (+/- 1 MHz)?

Częstotliwość pracy aparatu określona w SIWZ uniemożliwia zaoferowanie aparatu lepszego i nowocześniejszego. Szerszy zakres stosowanych częstotliwości jest charakterystyczny dla aparatów wyższej klasy wielu producentów. Mało zrozumiały jest zatem wymóg zaoferowania aparatu który będzie posiadał parametry nie lepsze niż opisane w SIWZ. 

Pytanie 11 dot. pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny aparat, którego wielkość bramki dopplerowskiej w Dopplerze pulsacyjnym wynosi powyżej zakresu 0,5 -15,5 mm?

Wielkość bramki dopplerowskiej określona w SIWZ uniemożliwia zaoferowanie aparatu lepszego i nowocześniejszego. Szerszy zakres wielkości bramki dopplerowskiej jest standardem dla aparatów wyższej klasy wielu producentów. Mało zrozumiały jest zatem wymóg zaoferowania aparatu który będzie posiadał parametry nie lepsze niż opisane w SIWZ. 

Pytanie 12 dot. pkt. 31

Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny aparat, którego głowica konweksowa posiada szersze pasmo aniżeli wymagane przez zamawiającego 1,5-5,5MHz?

Częstotliwość pracy głowicy określona w SIWZ uniemożliwia zaoferowanie aparatu z nowocześniejszą głowicą i lepszego. Szerszy zakres stosowanych częstotliwości jest charakterystyczny dla aparatów wyższej klasy wielu producentów. Mało zrozumiały jest zatem wymóg zaoferowania aparatu który będzie posiadał parametry nie lepsze niż opisane w SIWZ. 

Pytanie 13 dot. pkt. 32

Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny aparat, którego głowica endokavitarna posiada szersze pasmo aniżeli wymagane przez zamawiającego 3,5-11,5MHz?

Częstotliwość pracy głowicy określona w SIWZ uniemożliwia zaoferowanie aparatu z nowocześniejszą głowicą i lepszego. Szerszy zakres stosowanych częstotliwości jest charakterystyczny dla aparatów wyższej klasy wielu producentów. Mało zrozumiały jest zatem wymóg zaoferowania aparatu który będzie posiadał parametry nie lepsze niż opisane w SIWZ. 

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy cyfrowy aparat USG z głowicą elektroniczną typu microconvex, endocavitarną do badań ginekologiczno-połóżniczych, urologicznych z zakresem częstotliwości pracy 4-9 MHz, jedną częstotliwością harmoniczną, lecz z kątem skanowania 160 stopni ?
Pytanie 15

dot. zapisów SIWZ – Zadanie 1 Aparat USG: Informujemy, że zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych urządzenia medyczne sklasyfikowane jako urządzenia klasy IIa i klasy I nie podlegają wpisowi do rejestru wyrobów medycznych, a oferowany przez naszą firmę ultrasonograf z wyposażeniem medycznym zalicza się właśnie do urządzeń medycznych klasy IIa. W związku                         z powyższym prosimy o potwierdzenie: czy zaoferowanie sprzętu posiadającego deklarację zgodności z oznakowaniem CE i certyfikat CE  będzie skutkowało spełnieniem wymogu określonego w SIWZ? 
Pytanie 16

dot. zapisów SIWZ – Zadanie 1 Aparat USG: Zwracamy się z  prośbą o  obniżenie okresu gwarancji na przedmiot zamówienia. Wydaje nam się, że dla Wykonawców zaoferowanie aparatu ultrasonograficznego, w wymaganej przez Zamawiającego konfiguracji i z proponowanym przez Zamawiającego 24-miesiecznym okresem gwarancji, podwyższy cenę oferty w znaczący sposób. Zaoferowanie aparatu np. z 12 czy 18-miesięcznym okresem gwarancji pozwoli Wykonawcom na złożenie tańszej oferty.
Pytanie 17

dot. zapisów SIWZ – Zadanie 1 Aparat USG: Zgodnie z normami i przepisami międzynarodowymi producent ma obowiązek udostępniania serwisu obejmującego naprawy i części zamiennych do sprzedanych aparatów przez okres min. 8 lat od daty zaprzestania produkcji. Ponieważ nie jesteśmy w stanie zmienić powyższego, prosimy o zmianę zapisów SIWZ i obniżenie okresu dostępności serwisu  z 10 lat do 8 lat od przekazania sprzętu do eksploatacji.
Pytanie 18
dot. §2 pkt. 1 litera „k” SIWZ – Zadanie 1 Aparat USG: W przypadku uszkodzenia, awarii aparatów oferowanych przez naszą firmę wymieniane są całe podzespoły aparatu (elementy urządzenia) na nowe. Zapis Zamawiającego tj. „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy po zgłoszeniu przez Zamawiającego trzech awarii kluczowych elementów aparatu, uniemożliwiających pracę całego przedmiotu umowy. Wymiana aparatu na nowy winna nastąpić w terminie do 30 dni” spowoduje, że nawet drobna naprawa polegająca np. na wymianie bezpiecznika () będzie podstawą do wymiany urządzenia na nowe i zmusi Wykonawców do wycofania się z przetargów. Pragniemy zauważyć, że w tak długim okresie gwarancyjnym (wymóg Zamawiającego - 24 miesięcy gwarancji) takie drobne naprawy mogą zdarzyć się kilkakrotnie (np. niekontrolowane włączenie zasilania przy wcześniejszym nagłym wyłączeniu zasilania) i będzie to już według zapisu Zamawiającego podstawą do wymiany urządzenia.  Nadmieniamy dodatkowo, że 95% aparatów posiada oprogramowanie oparte na systemie Windows. Producent nie daje gwarancji nie zawieszania się tego systemu, a co za tym idzie nie może udzielić gwarancji także Wykonawca. Złe wyłącznie aparatu przez Wykonawcę może zawieszać system, co stwarza określone trudności w ocenie tzw. awarii.  

W związku  z powyższym zwracamy się z prośbą o uzupełnienie zapisu niniejszego punktu Wzoru umowy, dotyczącego ilości napraw w okresie gwarancji uprawniających do wymiany urządzenia na nowe i proponujemy następujące brzmienie „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy po zgłoszeniu przez Zamawiającego trzech awarii tego samego kluczowego elementu aparatu, uniemożliwiających pracę całego przedmiotu umowy. Wymiana aparatu na nowy winna nastąpić w terminie do 30 dni.” 
Pytanie 19

dot. zapisów pkt. XII SIWZ – Zadanie 1 Aparat USG: W niniejszym punkcie SIWZ Zamawiający wymaga podania cen jednostkowych (wartości brutto) dla każdej pozycji asortymentowej w pakiecie, w oparciu o formularz asortymentowo – cenowy  stanowiący załącznik nr 2.  Prosimy o potwierdzenie, że przygotowanie dokumentu zawierającego cenę konsoli aparatu USG, cen głowic i ceny videoprintera będzie skutkowało spełnieniem warunków SIWZ?

Pytanie 20

dot. zapisów Formularza OFERTY – Prosimy o informację czy załączenie na płycie CD (.xls) „Formularza Oferty- zał. nr 1” oraz „Wymagania techniczne-parametry graniczne - zał. nr3” będzie spełnieniem warunku SIWZ?

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO
Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) z dnia 29 stycznia 2004 r., 
Odpowiadając na pytanie 1, Podane rozwiązanie nie spełnia wymogów SIWZ. Zamawiający zawiadamia, iż nie wyraża zgody. 
Odpowiadając na pytanie 2-7, Zamawiający zawiadamia, iż nie wyraża zgody.

Odpowiadając na pytanie 8, Zamawiający zawiadamia, iż wyraża zgodę, pozostałe parametry SIWZ, bez zmian.

Odpowiadając na pytanie 9, Zgodnie z SIWZ.

Odpowiadając na pytanie 10-13, Zamawiający zawiadamia, iż wyraża zgodę, pozostałe parametry SIWZ, bez zmian. Jednocześnie Zamawiający pragnie podkreślić, iż parametry aparatu USG określone w SIWZ są parametrami wymaganymi, minimalnymi stąd też wynika iż Zamawiający dopuszcza aparaty nie gorsze niż określone w SIWZ. 
Odpowiadając na pytanie 14, Zamawiający zawiadamia, iż wyraża zgodę, pozostałe parametry SIWZ, bez zmian.

Odpowiadając na pytanie 15, Zamawiający zawiadamia, iż należy postępować zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. W związku z tym jeśli wyrób należy do urządzeń medycznych klasy IIa to posiadanie przez sprzęt deklaracji zgodności z oznakowaniem CE i certyfikatem CE będzie spełniało wymogi SIWZ.
Odpowiadając na pytanie 16, Zamawiający zawiadamia, iż nie wyraża zgody.
Odpowiadając na pytanie 17, Zamawiający zawiadamia, iż wyraża zgodę, pozostałe parametry SIWZ, bez zmian.

Odpowiadając na pytanie 18, Zgodnie z SIWZ.
Odpowiadając na pytanie 19, Zamawiający zawiadamia, iż oczekuje uzupełnienia formularza ofertowego (załącznik nr 1).

Odpowiadając na pytanie 20, Zamawiający zawiadamia, iż załączenie wersji elektronicznej (np. płyta CD) nie jest wymogiem lecz prośbą Zamawiającego.
Zamawiający utrzymuje termin składania ofert, godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.
     Zastępca Komendanta

                                                                            7 Szpitala Marynarki Wojennej

                                                                            z Przychodnią nr 1534 SP ZOZ

                                                                                  Kmdr por. lek. med. Dariusz Baj

