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7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ 
z Przychodnią nr 1534 SP ZOZ 

Gdańsk 80-305, ul. Polanki 117
Dot.   Przetargu nieograniczonego na: 
dostawę: znak sprawy nr 44/2010
Zadanie 1). Centrala monitorowania pacjenta, Zadanie 2). Defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej, Zadanie 3). Respirator przenośny, Zadanie 4). Stół do badań pochylniowych, Zadanie 5). Aparat do kriochirurgii, Zadanie 6). Aparat do elektrokoagulacji, Zadanie 7). Kardiomonitor – ortopedia, Zadanie 8). Kardiomonitory (6 szt.) - neurologia

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dotyczy:  ZADANIE 7: KARDIOMONITOR – 1 szt.
Pytanie 1 Punkt 1
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor o wadze 4.9 kg? W przypadku zastosować przyłóżkowych niewielka różnica wagi nie powinna wpływać na walory użytkowe.

Pytanie 2 Punkt 6
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor wyposażony w 5-godzinną pamięć trendów w urządzeniu oraz w opcję 96-godzinnej pamięci wszystkich parametrów  (tzw. full disclosure) w stacji centralnego monitorowania? 

Dotyczy: Punkt 8
Pytanie 3 Ad 8.1: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor o zakresie pomiaru częstości rytmu serca 25-350 bpm? Monitorowanie poniżej progu 25 uderzeń w tego typu urządzeniach ma bardzo ograniczone zastosowanie.

Pytanie 4 Ad 8.3: Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru częstości rytmu serca na poziomie ±3 uderzenia lub ±3%?

Pytanie 5 Ad 8.6: Czy Zamawiający dopuści następujące poziomy czułości: 0,2; 0,5; 1, 2 cm/mV?

Pytanie 6 Ad 8.7: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez opcji automatycznej regulacji czułości?

Pytanie 7 Ad 8.9: 

· Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor bez analizy arytmii w urządzeniu, ale z opcją analizy arytmii w stacji centralnego monitorowania? 
Pytanie 8 Ad 8.9: 

· Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor bez opcji rozpoznawania zaburzeń „stymulator nie przechwytuje” i „stymulator nie generuje impulsów”? Nie są to zaburzenia monitorowane i analizowane w tego typu urządzeniach. 
Dotyczy: Punkt 9
Pytanie 9 Ad 9.3: Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru na poziomie ±2 odd./min.?
Pytanie 10 Ad 9.4: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o następujących prędkościach kreślenia: 3,113; 6,25; 12,5 mm/s?

Pytanie 11 Punkt 11.2
· Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru pulsu 25-250 bpm? Jest to standardowy zakres oferowany przez producenta czujników wymienionych w punkcie e). Ponadto pomiar wyższych częstości możliwy jest poprzez elektrody EKG.

Pytanie 12 Punkt 12.6
Czy Zamawiający dopuści zakres programowania interwałów pomiaru NIBP od 1 do 60 min.? Dłuższe interwały kłócą się z ideą ciągłego monitorowania pacjenta.

Pytanie 13 Punkt 14
Czy Zamawiający dopuści podstawę jezdną bez blokady dwóch kółek i z koszem na akcesoria bez przegródek? 

Pytanie 14 Punkt 20.2
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor wyposażony w akumulator o czasie ładowania 6-8 godzin? Monitory przyłóżkowe zasilane są głównie sieciowo, tak więc czas ładowania nie ma większego znaczenia praktycznego. Oferowany przez nad monitor może być używany w trakcie ładowania.

Pytanie 15 Punkt 20.3
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor niewyposażony we wskaźnik graficzny poziomu naładowania baterii na ekranie, ale z komunikatem tekstowym o niskim poziomie baterii?

Dotyczy: ZAŁĄCZNIK 4: WZÓR UMOWY – KARDIOMONITOR 1 szt.

Pytanie 16 § 2, punkt f:

Czy Zamawiający zgodzi się na zdefiniowanie reakcji serwisu jako „nawiązania kontaktu przez pracownika serwisu z użytkownikiem celem ustalenia szczegółów awarii” przy jednoczesnym skróceniu tak rozumianego czasu reakcji do 24 godzin? Rozpoczęcie naprawy wiąże się z fizycznym znalezieniem się sprzętu w siedzibie serwisu, na co wykonawca nie do końca ma wpływ.

Pytanie 17 § 2, punkt h, i:

Czy Zamawiający rozszerzy niniejsze punkty o następujący zapis: „w przypadku niemożności dotrzymania terminu naprawy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż przedmiot zamówienia”?

Dotyczy: ZADANIE 8: KARDIOMONITORY – 6 szt.
Pytanie 18 Punkt 1
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor o wadze 4.9 kg? W przypadku zastosować przyłóżkowych niewielka różnica wagi nie powinna wpływać na walory użytkowe.

Pytanie 19 Punkt 6
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor wyposażony w 5-godzinną pamięć trendów w urządzeniu oraz w opcję 96-godzinnej pamięci wszystkich parametrów  (tzw. full disclosure) w stacji centralnego monitorowania? 

Dotyczy: Punkt 9

Pytanie 20 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor o zakresie pomiaru częstości rytmu serca 25-350 bpm? Monitorowanie poniżej progu 25 uderzeń w tego typu urządzeniach ma bardzo ograniczone zastosowanie.

Pytanie 21 Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru częstości rytmu serca na poziomie ±3 uderzenia lub ±3%?
Pytanie 22 Czy Zamawiający dopuści następujące poziomy czułości: 0,2; 0,5; 1, 2 cm/mV?

Pytanie 23 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez opcji automatycznej regulacji czułości?

Pytanie 24 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor bez analizy arytmii w urządzeniu, ale z opcją analizy arytmii w stacji centralnego monitorowania? 

Pytanie 25 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor bez opcji rozpoznawania zaburzeń „stymulator nie przechwytuje” i „stymulator nie generuje impulsów”? Nie są to zaburzenia monitorowane i analizowane w tego typu urządzeniach. 

Dotyczy: Punkt 10
Pytanie 26 Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru na poziomie ±2 odd./min.?

Pytanie 27 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o następujących prędkościach kreślenia: 3,113; 6,25; 12,5 mm/s?

Punkt 11
Pytanie 28 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru pulsu 25-250 bpm? Jest to standardowy zakres oferowany przez producenta czujników wymienionych w punkcie e). Ponadto pomiar wyższych częstości możliwy jest poprzez elektrody EKG.

Punkt 12.6
Pytanie 29 Czy Zamawiający dopuści zakres programowania interwałów pomiaru NIBP od 1 do 60 min.? Dłuższe interwały kłócą się z ideą ciągłego monitorowania pacjenta.

Punkt 14:

Pytanie 30 Prosimy o sprecyzowanie, jak zamontowane mają być monitory (np. na ścianie, na statywie mobilnym).

Punkt 20.2
Pytanie 31 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor wyposażony w akumulator o czasie ładowania 6-8 godzin? Monitory przyłóżkowe zasilane są głównie sieciowo, tak więc czas ładowania nie ma większego znaczenia praktycznego. Oferowany przez nad monitor może być używany w trakcie ładowania.

Punkt 20.3
Pytanie 32 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor niewyposażony we wskaźnik graficzny poziomu naładowania baterii na ekranie, ale z komunikatem tekstowym o niskim poziomie baterii?

Dotyczy: ZAŁĄCZNIK 4: WZÓR UMOWY – KARDIOMONITORY 6 szt.
Pytanie 33 § 2, punkt f:

Czy Zamawiający zgodzi się na zdefiniowanie reakcji serwisu jako „nawiązania kontaktu przez pracownika serwisu z użytkownikiem celem ustalenia szczegółów awarii” przy jednoczesnym skróceniu tak rozumianego czasu reakcji do 24 godzin? Rozpoczęcie naprawy wiąże się z fizycznym znalezieniem się sprzętu w siedzibie serwisu, na co wykonawca nie do końca ma wpływ.

Pytanie 34 § 2, punkt h, i:

Czy Zamawiający rozszerzy niniejsze punkty o następujący zapis: „w przypadku niemożności dotrzymania terminu naprawy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż przedmiot zamówienia”?

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO
Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) z dnia 29 stycznia 2004 r., 
Odpowiadając na pytanie 1-6, Zamawiający zawiadamia, iż wyraża zgodę, pozostałe warunki SIWZ bez zmian.
Odpowiadając na pytanie 7, Zamawiający zawiadamia, iż nie wyraża zgody.

Odpowiadając na pytanie 8, Zamawiający dopuści monitory wykonujące analizy zaburzeń rytmu z możliwością rozpoznawania zaburzeń przedstawionych w punkcie 8. 9 załącznika nr 3 zad. 7 „parametry techniczne kardiomonitora”, i oczekuje tylko tych, które są monitorowane i analizowane w tego typu urządzeniach 

Odpowiadając na pytanie 9, Zamawiający zawiadamia, iż wyraża zgodę, pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Odpowiadając na pytanie 10, Zamawiający zawiadamia, iż nie wyraża zgody.

Odpowiadając na pytanie 11-15, Zamawiający zawiadamia, iż wyraża zgodę, pozostałe warunki SIWZ bez zmian.
Odpowiadając na pytanie 16-17, Zamawiający zawiadamia, iż nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.
Odpowiadając na pytanie 18-23, Zamawiający zawiadamia, iż wyraża zgodę, pozostałe warunki SIWZ bez zmian
Odpowiadając na pytanie 24, Zamawiający zawiadamia, iż nie wyraża zgody.

Odpowiadając na pytanie 25, Zamawiający dopuści monitory wykonujące analizy zaburzeń rytmu z możliwością rozpoznawania zaburzeń przedstawionych w punkcie 8. 9 załącznika nr 3 zad. 7 „parametry techniczne kardiomonitora”, i oczekuje tylko tych, które są monitorowane i analizowane w tego typu urządzeniach 

Odpowiadając na pytanie 26, Zamawiający zawiadamia, iż wyraża zgodę, pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Odpowiadając na pytanie 27, Zamawiający zawiadamia, iż nie wyraża zgody.

Odpowiadając na pytanie 28-29, Zamawiający zawiadamia, iż wyraża zgodę, pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Odpowiadając na pytanie 30, Zamawiający zawiadamia, iż monitory powinny być zamontowane na „szynie” na statywie mobilnym
Odpowiadając na pytanie 31-32, Zamawiający zawiadamia, iż wyraża zgodę, pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Odpowiadając na pytanie 33-34, Zamawiający zawiadamia, iż nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.
Zamawiający utrzymuje termin składania ofert, godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.
     Zastępca Komendanta

                                                                            7 Szpitala Marynarki Wojennej

                                                                            z Przychodnią nr 1534 SP ZOZ

                                                                                  Kmdr por. lek. med. Dariusz Baj

