Załącznik nr 6
	
	1/ Wymagane parametry-warunki graniczne
	
	

	
	
	
	

	L.p
	Opis  parametrów technicznych przedmiotu przetargu
	Warunki graniczne (TAK/NIE)
	Potwierdzenie oferenta spełniania wymagań - opisać

	
	
	
	

	1
	Wszystkie oferowane produkty w PAKIECIE muszą być jednego producenta (możliwość ustalenia odpowiedzialności)
	Tak/podać
	 

	2
	Wszystkie oferowane produkty mają być fabrycznie nowe 
	Tak/Nie
	 

	I
	BŁONY OGÓLNODIAGNOSTYCZNE PRZEZNACZONE DO PRACY Z EKRANAMI EMITUJĄCYMI ŚWIATŁO ZIELONE

	1
	 - nazwa producenta i marki
	Tak/podać
	 

	2
	 - gęstość optyczne minimalna nie większa niż 0,22
	Tak/podać
	 

	3
	 - gęstość optyczna maksymalna nie mniejsza niż 3,6
	Tak/podać
	 

	4
	 - kontrast średni nie mniejszy niż 2,85
	Tak/podać
	 

	5
	 - światłoczułość (logE) nie więcej niż 1,65
	Tak/podać
	 

	6
	 - chłonność wody nie większa niż 20 g / m2
	Tak/podać
	 

	7
	 - zawartość srebra nie większa niż 4,00 g / m2
	Tak/podać
	 

	8
	 - podłoże poliestrowe niebieskie oblewane dwustronnie światłoczułymi warstwami emulsji wykonanej w technologii płaskiego kryształu
	Tak/Nie
	 

	9
	 - błony powinny być odporne na wyładowania elektrostatyczne a powierzchnia  otrzymanego  radiogramu powinna być błyszcząca
	Tak/Nie
	 

	10
	 - wewnętrzne opakowanie wykonane z tworzywa sztucznego nieprzepuszczającego światła dziennego przeznaczone do wielokrotnego otwierania bez zaświetlenia filmów w przypadku otwarcia lub uszkodzenia zewnętrznego opakowania kartonowego
	Tak/Nie
	 

	11
	 - oznakowanie każdej błony co najmniej nazwą handlową błony i nazwą lub logo producenta
	Tak/Nie
	 

	12
	 - do oferty należy dołączyć 1 op. błon formatu 18 x 24 cm, oryginalnie zapakowane (jak do sprzedaży)
	Tak/Nie
	 

	13
	 - do oferty należy dołączyć arkusz pomiarów sensytometrycznych oferowanej błony wywołanej w oferowanych odczynnikach jako wzorzec do prowadzenia kontroli jakości
	Tak/Nie
	 

	II
	BŁONY MAMMOGRAFICZNE

	1
	- nazwa producenta i marki
	podać
	 

	2
	-gęstość minimalna nie większa niż 0,22
	Tak/podać
	 

	3
	-gęstość maksymalna nie mniejsza niż 4,30
	Tak/podać
	 

	4
	- kontrast średni nie mniejszy niż 4,05
	Tak/podać
	 

	5
	- światłoczułość (logE) nie więcej niż 1,43
	Tak/podać
	 

	6
	- zawartość srebra nie większa niż 5,5 g / m2
	Tak/podać
	 

	7
	- błona musi posiadać dwie warstwy emulsji światłoczułej na tej samej stronie błony
	Tak/Nie
	 

	8
	- emulsja czuła na widmo zielone
	Tak/Nie
	 

	9
	- podłoże „niebieskie” oblewane jednostronnie dwiema światłoczułymi warstwami emulsji 
	Tak/Nie
	 

	10
	- błony powinny być odporne na wyładowania elektrostatyczne a powierzchnia otrzymanego radiogramu powinna być błyszcząca
	Tak/Nie
	 

	11
	- wewnętrzne opakowanie wykonane z tworzywa sztucznego nieprzepuszczającego światła dziennego przeznaczone do wielokrotnego otwarcia bez zaświetlenia filmów w przypadku otwarcia zewnętrznego opakowania kartonowego
	Tak/Nie
	 

	12
	- oznakowanie każdej błony charakterystycznym nacięciem dla danego typu błony i producenta
	Tak/Nie
	 

	13
	- do oferty należy dołączyć pomierzony i opisany pasek sensytometryczny
	Tak/Nie
	 

	14
	- do oferty należy dołączyć 1 op. błon formatu 18 x 24 cm, oryginalnie zapakowane (jak do sprzedaży)
	Tak/Nie
	 

	III
	ODCZYNNIKI DO CIEMNI AUTOMATYCZNEJ

	1
	- nazwa producenta i marki
	Tak/podać
	 

	2
	 - utrwalacz w opakowaniach nie większych niż 10 litrów 
	Tak/Nie
	 

	3
	 - wywoływacz w opakowaniach nie większych niż 10 litrów 
	Tak/Nie
	 

	4
	- muszą posiadać karty charakterystyki (dołączyć do oferty)
	Tak/Nie
	 

	5
	 - opakowania koncentratów wywoływacza powinny być kaucjonowane, chyba że oferent złoży stosowne oświadczenie poparte kartą charakterystyki substancji chemicznej
	Tak/Nie
	 

	IV
	ODCZYNNIKI DO CIEMNI CURIX 60 POSIADANEJ PRZEZ 7SZMW

	1
	- utrwalacz w opakowaniach nie większych niż 10 litrów 
	Tak/Nie
	 

	2
	- wywoływacz w opakowaniach nie większych niż 10 litrów
	Tak/Nie
	 

	3
	- muszą posiadać karty charakterystyki produktów (dołączyć do oferty)
	Tak/Nie
	 

	4
	- opakowanie koncentratów wywoływacza powinny być kaucjowane chyba, że oferent złoży stosowne oświadczenie poparte kartą charakterystyki substancji chemicznej (wykluczające konieczność kaucjonowania).
	Tak/Nie
	 

	
	Brak spełniania przez  Wykonawcę powyższych wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty !
	
	


podpis i pieczęć Wykonawcy
Do oferty należy dołączyć także foldery i inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań.

Dokumenty winny posiadać opis jakiego wyrobu, towaru dotyczą. 

